*TM 9-4931-477-34P 


HEADQUARTERS 
DEPARTMENT OF THE ARMY 


TECHNICAL MANUAL + 
WASHINGTON, D C, 20 October 1977 


TM 9-4931-477-34P 


DIRECT SUPPORT AND GENERAL SUPPORT 
MAINTENANCE REPAIR PARTS 
AND SPECIAL TOOLS LISTS 
FOR 
IRRADIANCE SET, 
INFRARED INDUSTRIES MODEL 921 
(NSN 4931-00-136-8911) 


Current as of 4 October 1977 


REPORTING OF ERRORS 


You can improve this manual by recommending 
improvements using DA Form 2028 (Recommended 


Changes to Publications and Blank Forms) and mail the 
form direct to Commander, US Army Missile Materiel 
Readiness Command, ATTN: DRSMI-MFM, Redstone 
Arsenal, AL 35809. A reply will be furnished to you. 


Page 
Tse Tale APPO CON Oo ON 1-1 
EL Repair parts OE EE 2-1 
FUNCTIONAL MODEL PART 
GROUP GROUP TITLE NO. NUMBER 
[5030| Irradiance Set 921 MIS-10311 


[Ii] NSN, reference number index 


* This manual supersedes TM 9-4931-477-34P, 20 January 1975. 


TM 9-4931-477-34P 
Section 1. INTRODUCTION 
1. Scope 


This manual lists repair parts that are reguired for maintenance of Irradiance Set, Infrared Industries Model 921 and is 
applicable to Army Area Calibration Laboratories (AACL's). 


NOTE 
Throughout this manual, DS is used to indicate AACT, and GS is used to indicate 
AACL. 


2. General 


This manual is divided as follows: 


a. Introduction. 


b. |Section Il} Repair Parts List. A list, in alphabetical sequence, of repair parts authorized for the performance of 
maintenance at the AACT and AACL support levels. 


c. National Stock Number and Reference Number Index. A list in ascending numerical sequence, of all 
National stock numbers (NSN's) appearing in the repair parts list, followed by a list of all reference numbers in alpha- 
numeric sequence appearing in the list. The NSN's and reference numbers are cross-referenced to a figure number and 
item number in column 1. 


NOTE 
The figure and item number columns represent cross-reference numbers, since 
illustrations are not included in this manual. 


3. Explanation of Columns 


Refer to section | of TM 9-4931-700-34P for explanation of columns (para 3), special information (para 4, except for 
subparagraph 40 which is not applicable to this manual), and abbreviations (para 6). 


4. How to Locate Repair Parts 
When NSN or reference number is unknown, use the repair parts listing and locate the item by description. When 
National stock number or reference number is known, use the list of NSN's or the reference numbers and locate the 


cross-referenced figure and item number under column 1 of the repair parts list for the complete description of the repair 
part. 
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ILLUSTRATION 


(a) 
FIG 
NO. 


(b) 
ITEM 
NO. 


(2) 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5961 -00-574-2082 
5340-00-818-5682 
6145-00-606-8237 


5910-00-440-2028 
5910-00-247-2075 
5910-00-556-9433 
5910-00-839-0375 
5910-00-864-8423 
5910-00-985-4376 
5910-00-985-2689 
5910-00-986-7470 
5910-00-823-1436 
5910-00-809-8090 


5910-00-827-1209 


5910-00-827-1211 
5910-00-827-1218 
5910-00-843-0354 


5910-00-989-6427 


5910-00-852-4039 
5910-00-725-1994 


5910-00-902-0335 
5910-00-068-3887 


5910-00-256-3771 
5910-00-889-9964 
5910-00-989-9550 
5910-00-843-0708 
5910-00-943-9353 
5910-00-051-8892 
5910-00-852-3880 
5910-00-409-3682 
5340-00-782-8737 


SECTION Il. 


(4) 


PART 
NUMBER 


VS247 
9951898 
RG174U 


TVL1230 
CE11C560F 
TVL1725 
TVL1434 

TE1201 
NLW50-10 
TE1105 

TE1163 

TE1164 
30D505G025BA4 


11065337-009 


30D256G025DB4 
TE1204 
10212032 


CM05FD301G03 


DM15F501G 
CM15FD221G03 


CM05CD100D03 
CM04FD101G03 


P8292ZN 
M1-205D 
M1-102E 
6PSD80 
M1-105E 
M2-205E 
2WFP10 
M1-224 
NAS1397P4N 
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REPAIR PARTS LIST 
(6) 
DESCRIPTION 


USABLE ON CODE 


GROUP 5030 
IRRADIANCE SET 


921 15737 


MIS10311 18876 


BRIDGE, RECTIFIER, ASSEMBLY 

BUMPER, RUBBER 

CABLE, RADIO FREQUENCY COAX, 50 OHMS NOM 
IMPEDANCE, COP. COVERED S, TND FIN., STRANDED 
W/7 STRANDS NO. 34 AWG 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 25 V DC, 50 UF 
CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC TE1119 FSCM 56289 
CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 25 V, 5 UF (+ 75 - 
10 0/0. 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 1 SEC, 25 V DC, 100 
UF (+ 75 0/0, - 10 0/0) 

CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 25 V DC, 25 UF 
CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 25 V DC, 10 UF 
CAPACITOR, FIXED, ELECTROLYTIC 1 SEC, 50 V DC, 
100 UF 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 500 V DC, 300 
UUF, TYPE CMOFD301G03 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 500 V DC, 220 
UUF, TYPE CM15FD221G03 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 500 V DC, 10 UUF 
(+-5 0/0) 

CAPACITOR, FIXED, MICA DIELECTRIC 500 V DC, 100 
UUF, TYPE CM04FD101G03 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PAPER DIELECTRIC 

CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 
CAPACITOR, FIXED, PLASTIC DIELECTRIC 

CLAMP, LOOP NYLON, 0.25 ID, 0.375 W, 0.05 THK 
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(1) (2) 
ILLUSTRATION 


(a) 
FIG 
NO. 


(b) 
ITEM 
NO. 


SMR 
CODE 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5935-00-615-6361 


5935-00-666-4543 
5935-00-892-9035 


5935-00-818-6867 
5935-00-968-4881 
5920-00-280-8342 


5920-00-010-6652 
5920-00-280-5038 


5920-00-952-9029 
5970-00-755-4297 


5355-00-680-1357 
5820-00-509-1073 
5310-00-934-9738 
5310-00-934-9739 
5310-00-934-9747 
5310-00-934-9757 
5940-00-500-8717 
5940-00-549-9037 


5340-00-476-5175 
5340-00-476-5157 
5905-00-975-1146 
5905-00-950-3442 
5905-00-104-8348 
5905-00-104-8357 
5905-00-104-8358 
5905-00-105-7764 
5905-00-105-7765 
5905-00-105-7768 
5905-00-106-1278 
5905-00-106-3666 


5905-00-106-9344 


(4) 


PART 
NUMBER 


8499701 


K02-16-10SN 
UG657AU 


PC02E8-4P 
H1061 
F02A250V1A 


F02A250V3A 
F03B250V1-2AS 


FHN26W 
9157823 


MS91528-1F2B 
3015A 
MS35649-222 
MS35649-242 
MS35649-262 
MS35649-282 
8096688 
8175772 


8352 
8434 
RW67V680 
10007230 
RCR20G332JS 
RCRO7G684JS 
RCRO7G822JS 
RCR07G222JS 
RCR07G224JS 
RCR07G561JS 
RCR07G123JS 
RCR07G103JS 


RCR20G101JS 


TM 9-4931-477-34P 
(6) 
DESCRIPTION 


CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 10 MALE 
CONTACTS, PLASTIC DIELECTRIC, POLARIZED, STGHT 
SHAPE, 1-1/8 W, 4-9/64 H, 1-1/8 LG 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 1 FEMALE 
CONTACT, PLASTIC DIELECTRIC, STGHT SHAPE, 0.57 
DIA, 1-19/64 LG 

CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 
CONNECTOR, RECEPTACLE, ELECTRICAL 

FUSE, CARTRIDGE 1 AMP, 250 V, 1/4 DIA, 1-1/4 LG, 
TYPE FO2A250V1A 

FUSE, CARTRIDGE 

FUSE, CARTRIDGE 1/2 AMP, 250 V DC, 1/4 DIA, 1-1/4 LG, 
TYPE F03B250V1-2AS, TIME DELAY 

FUSEHOLDER, EXTRACTOR POST 

INSULATOR, STANDOFF POLYSTYRENE, GLAZED FIN., 
BLACK 

KNOB RD SHAPE, SETSCREW TYPE, POS GRIPPING 
SURFACE, PLATIC, 0.703 OD, 0.709 THK 

MAGNETIC PICKUP 

NUT, PLAIN, HEXAGON 

NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 4-40UNC-2B, 1/4 W ACROSS FLATS, 0.098 THK 

NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD FIN., NO. 6-32UNC-2B, EA 
0.312 W ACROSS FLATS, 0.114 H 

NUT, PLAIN, HEXAGON S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 
NO. 8-32UNC-2B, 0.344 W ACROSS FLATS, 0.13 H 
POST, BINDING PLASTIC CAP, BR BASE, 7/16 DIA, 27/32 H EA 
POST, BINDING COP., POLYSTYRENE, KNURLED, 
REMOVABLE, BR, BRGT ALLOY PLTD FIN. BASE, 7/16 
DIA, 27/32 H 

POST, ELECTRICAL, MECHANICAL EQUIPMENT 

POST, ELECTRICAL, MECHANICAL EQUIPMENT 
RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 

RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 5 W, 1 OHM (+- 5 0/0) 
RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 3,300 OHMS, 
TYPE RCR20G332JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 680,000 OHMS, 
TYPE RCR07G684JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 8,200 OHMS, 
TYPE RCRO7G822JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 2,200 OHMS, 
TYPE RCR07G222US (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 220,000 OHMS, 
TYPE RCR07G224JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 560 OHMS, TYPE 
RCR07G561JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 12,000 OHMS, 
TYPE RCR07G123JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 10,000 OHMS, 
TYPE RCR07G103JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 100 OHMS, 
TYPE RCR20G101JS (+- 5 0/0) 
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(1) (2) 
ILLUSTRATION 


(a) 
FIG 
NO. 


(b) 
ITEM 
NO. 


SMR 
CODE 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5905-00- 106-9356 
5905-00-1 10-0388 
5905-00-1 10-7620 
5905-00-1 10-7622 
5905-00-111-4727 
5905-00-111-4734 
5905-00-111-4738 
5905-00-111-4750 
5905-00-114-0711 
5905-00-1 14-5339 
5905-00-1 14-5343 
5905-00-1 15-3560 
5905-00-1 16-8555 
5905-00-1 16-8556 
5905-00-1 18-4559 
5905-00-1 19-3503 
5905-00-1 19-3504 
5905-00-1 19-3505 
5905-00-120-9154 
5905-00-121-9861 
5905-00-121-9919 
5905-00-121-9932 
5905-00-126-6683 
5905-00-131-9729 
5905-00-135-3973 
5905-00-141-0717 


(4) 


PART 
NUMBER 


RCR07G203JS 
RCR07G104JS 
RCR07G102JS 
RCR07G682JS 
RCR07G272JS 
RCR20G470JS 
RCR20G152JS 
RCR07G301JS 
RCR07G472JS 
RCR07G154JS 
RCR07G182JS 
RCR07G183JS 
RCR07G153JS 
RCR07G223JS 
RCR07G333JS 
RCR07G271JS 
RCR07G273JS 
RCR07G683JS 
RCR07G471JS 
RCR32G102JS 
RCR07G106JS 
RCR07G391JS 
RCR07G332JS 
RCR07G302JS 
RCR07G221JS 
RCR07G473JS 
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(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 20,000 OHMS, 
TYPE RCR07G203JS (+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 100,000 OHMS, 


TYPE RCR07G104JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 1,000 OHMS, 
TYPE RCR07G102JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 6,800 OHMS, 
TYPE RCRO7G682US (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 2,700 OHMS, 
TYPE RCR07G272JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 47 OHMS, 
TYPE RCR20G470JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 1,500 OHMS, 
TYPE RCR20G152JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 300 OHMS, 
TYPE RCR07G301JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 4,700 OHMS, 
TYPE RCRO7G472JS (+- 5 0/0) 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 150,000 OHMS, 


TYPE RCR07G154JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 1,800 OHMS, 
TYPE RCR07G182JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 18,000 OHMS, 
TYPE RCR07G183JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 15,000 OHMS, 
TYPE RCR07G153JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 22,000 OHMS, 
TYPE RCR07G223JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 33,000 OHMS, 
TYPE RCR07G333JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 270 OHMS, 
TYPE RCR07G271JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 27,000 OHMS, 
TYPE RCR07G273JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 68,000 OHMS, 
TYPE RCR07G683JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 470 OHMS, 
TYPE RCR07G471JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1 W, 1,000 OHMS, 
TYPE RCR32G102JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 10 MEG, 
TYPE RCR07G106JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 390 OHMS, 
TYPE RCR07G391JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 3,300 OHMS, 
TYPE RCR07G332JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 3,000 OHMS, 
TYPE RCR07G302JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 220 OHMS, 
TYPE RCR07G221JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 47,000 OHMS, 
TYPE RCR07G473JS (+- 5 0/0 
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(1) 
ILLUSTRATION 
(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


2-4 


(2) 


SMR 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5905-00-141-0743 
5905-00-141-0744 
5905-00-141-1130 
5905-00-405-8260 
5905-00-195-5524 
5905-00-235-3534 
5905-00-244-6934 
5905-00-369-6916 
5905-00-400-4528 
5905-00-435-6374 
5905-00-485-4545 
5905-00-175-8511 
5905-00-270-1906 
5905-00-957-4811 
5905-00-189-2454 
5905-00-337-7155 


5905-00-682-0202 
5905-00-682-0214 


5905-00-957-8631 


5905-00-752-3790 
5905-00-196-6702 


5905-00-194-8498 
5905-00-061-2089 


5905-00-933-8848 
5905-00-850-2716 


5905-00-087-9123 
5905-00-993-7406 
5905-00-764-3239 


5905-00-556-3350 


(4) 


PART 
NUMBER 


RCR07G392JS 
RCR07G562JS 
RCR20G272JS 
RCR42G471JS 
RC42GF182J 
RCR32G681JS 
RCR07G824JS 
RCR32G122JS 
RCR07G124JS 
RCR07G823JS 
RCR07G334JS 
RNC65H4991FS 
RNC65K3652FS 
RN65D3650F 
RNC60K1004FS 
RNC60K36R5FS 


RN65C3322F 
RN65C1002F 


RN60D12R1F 


RN70C3920F 
RNC65H3321FS 


RNC65H5111FS 
RW69V510 


4623 
CLU5011 


AR500LR1 
3067P1-103 
5129-029 


RVANAYSD103A 
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(6) 
DESCRIPTION 


RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 3,900 OHMS, 
TYPE RCR07G392JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 5,600 OHMS, 
TYPE RCR07G562JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/2 W, 2,700 OHMS, 
TYPE RCR20G272JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 2 W, 470 OHMS, TYPE 
RC42GF471J (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 2 W, 1,800 OHMS, 
TYPE RC42GF182J (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1 W, 680 OHMS, TYPE 
RC32G681JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 820,000 OHMS, 
TYPE RCR07G824JS 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1 W, 1,200 OHMS, 
TYPE RCR32G122JS 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 120,000 OHMS, 
TYPE RCR07G124JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 82,000 OHMS, 
TYPE RCRO7G823JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, COMPOSITION 1/4 W, 330,000 OHMS, 
TYPE RCR07G334JS (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 4,990 OHMS, TYPE 
RN65C4991F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 1/2 W, 365 OHMS, TYPE 
RN65D3650F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 1 MEG, TYPE 
RN60D1004F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 36.5 OHMS, TYPE 
RN60D36R5F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 10,000 OHMS, TYPE 
RN65C1002F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 


RESISTOR, FIXED, FILM 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 3,321 OHMS, TYPE 
RN65C3321F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, FILM 1/4 W, 5,110 OHMS, TYPE 
RN65C5111F (+- 1 0/0) 

RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 3 W, 51 OHMS, TYPE 
RW69V510 (+- 5 0/0) 

RESISTOR, FIXED, WIRE WOUND 

RESISTOR, VARIABLE 


RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 

RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND 1/2 W, 10,000 OHMS 
RESISTOR, VARIABLE, WIRE WOUND WIRE WOUND 
ELEMENT, 1/2 W, 2,000 OHMS (+- 10 0/0) 


RESISTOR, VARIABLE COMPOSITION ELEMENT, 1 SEC, 
2 W, 10,000 OHMS, TYPE RV4NAYSD103A (+- 10 0/0) 


EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 


(1) (2) 


ILLUSTRATION 


(a) 
FIG 
NO. 


(b) 
ITEM | SMR 
NO. | CODE 


(3) 
NATIONAL 


STOCK 
NUMBER 


5305-00-988-7603 
5305-00-988- 7616 
5305-00-978-9385 
5305-00-978-9369 
5305-00-978-9348 
5305-00-068-5276 
5305-00-068-5411 
5305-00-889-2997 
5305-00-059-4550 
5305-00-059-4544 
5305-00-889-2998 
5305-00-889-2999 
5305-00-889-3000 
5305-00-889-3001 
5305-00-889-3002 
5305-00-889-3116 
5305-00-957-6644 
5305-00-958-5453 
5305-00-958-5483 
5305-00-959-2689 
5305-00-984-4983 
5305-00-984-4984 
5305-00-984-4988 
5305-00-984-4989 
5305-00-984-4992 
5305-00-984-6191 


(4) 


PART 
NUMBER 


MS16995-27 
MS16995-52 
MS16997-62 
MS16997-31 
MS16997-20 
MS16995-9 
MS16995-3 
MS35206-215 
MS35190-235 
MS35190-227 
MS35206-216 
MS35206-217 
MS35206-230 
MS35206-231 
MS35206-242 
MS35206-213 
MS35190-220 
MS35190-236 
MS35190-221 
MS35191-279 
MS35206-226 
MS35206-227 
MS35206-228 
MS35206-229 
MS35206-232 
MS35206-243 
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(6) 
DESCRIPTION 


SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, CORR-RES-S, 
PASS-FIN., NO. 8-32NC-3A X 5/8 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, CORR-RES-S, 
PASS-FIN., 1/4-20UNC-3A X 1 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., 1/4-20NC-3A X 1 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 8-32UNC-3A X 3/8 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-3A X 1/2 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, CORR-RES-S, 
PASS-FIN., NO. 4-40NC-3A X 1/4 

SCREW, CAP, SOCKET HEAD FL-FIL-HD, CORR-RES-S, 
PASS-FIN., NO. 2-56UNC-3A X 3/8 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-40NC-2A X 3/8 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS FL-CK-HD, S, 
CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 5/16 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS FL-CK-HD, S, 
CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO.4-40NC-2A X 3/4 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-40UNC-2A X 7/16 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-40NC-2A X 1/2 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 1/2 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 0.625 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 8-32NC-2A X 0.312 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 4-40UNC-2A X 1/4 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS FL-CK-HD, S, 
CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4-40UNC-2A X 3/16 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS FL-CK-HD, S, 
CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 6-32NC-2A X 3/8 
SCREW, MACHINE CROSS-RECESS FL-CK-HD, S, 
CD-PLTD W/CHROMATE FIN., NO. 4-40NC-2A X 0.25 
SCREW, MACHINE FL-CK-HD, S, CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN., NO. 10-32UNF-2A X 1-3/4 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 1/4 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 5/16 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNG-2A X 0.375 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32UNC-2A X 7/16 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 6-32NC-2A X 3/4 

SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 
W/CHROMATE FIN., NO. 8-32UNC-2A X 3/8 
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EA 
EA 
EA 
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EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
EA 
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(1) 
ILLUSTRATION 
(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


(2) 


SMR 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5305-00-984-6223 


5961 -00-170-4430 
5961 -00-883-5306 
5961 -00-879-2474 
5961 -00-883-8906 
5961 -00-752-6115 
5961 -00-891-8478 
5961 -00-856-6156 
5961 -00-810-6556 
5961 -00-866-0476 
5961 -00-892-0919 
5961 -00-892-1009 
5961 -00-892-3361 
5961 -00-990-3049 
5961 -00-995-2986 
5340-00-753-3456 
5930-00-296-9061 
5940-00-271-4622 
5940-00-178-0174 
5940-00-686-8930 
5940-00-079-1575 
5940-00-192-9962 
5940-00-681-8184 
5940-00-050-2308 
5940-00-156-7196 


5940-00-204-9158 
5950-00-648-4643 
5961 -00-890-0662 
5961 -00-752-0174 
5961 -00-905-9394 
5961 -00-902-1177 
5961 -00-791-3705 
5961 -00-998-1534 
5961 -00-930-5325 
5961 -00-930-5326 
5961 -00-943-9203 
5961 -00-947-8263 
5961 -00-054-0046 


5310-00-515-8058 


(4) 


PART 
NUMBER 


MS35206-236 


1N34A 
1N2992RB 
JAN1N3028B 
JAN1N3016B 
JAN1N964B 
1N2071 
2N4172 
1N1591A 
1N457 
JAN1N3031B 
1N963B 
JAN1N750A 
JAN1N935B 
JAN1N995M 
MS25281R2 
81024GB 
861 

2013 

866 

1551A 
332-14-08-042 
MS35431-8 
MS35431-3 
MS77072-2 


MS77072-1 
F13X 
2N4888 
2N443 
11155233 
2N2646 
40250V1 
2N2668 
2N3565 
2N3702 
JAN2N2608 
2N3568 
JAN2N1711 


AN960-8 
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(6) 
DESCRIPTION 


SCREW, MACHINE CROSS-RECESS-PAN-HD, S, CD-PLTD 


W/CHROMATE FIN., NO. 6-32NC-2A X 1-1/2 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N3028B 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIO DE 1N3016B 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N964B 
SEMICONDUCTOR DEVICE 

SEMICONDUCTOR DEVICE,CONTROLLED REC 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N457 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE JANIN3031B 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N963B 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N750A 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N935B 
SEMICONDUCTOR DEVICE, DIODE TYPE 1N995M 
CLAMP, LOOP NYLON, 0.125 ID, 0.5 W, 0.09 THK 
SWITCH, TOGGLE 

TERMINAL BOARD 

TERMINAL BOARD 

TERMINAL BOARD 

TERMINAL BOARD 

TERMINAL BOARD 

TERMINAL, LUG COP., TND FIN., 5/16 W, 0.018 H, 7/8 LG 


TERMINAL, LUG COP., TND FIN., 5/16 W, 0.018 THK, 3/8 LG 


TERMINAL, LUG BZ, TND FIN., 5/16 W, 47/64 LG (10 PER 
PG) 


TERMINAL, LUG BZ, TND FIN., 0.312 W, 0.018 H, 0.737 LG 


TRANSFORMER, POWER, STEP-DOWN 
TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR 

TRANSISTOR SILICON, HERMETICALLY SEALED, 0.37 
DIA, 0.26 LG, W/3 WIRE LEAD TYPE TERM. 


WASHER, FLAT S, CD-PLTD FIN., 0.174 ID, 3/8 OD, 0.032 


THK 
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(1) (2) 
ILLUSTRATION 
(a) (b) 
FIG | ITEM 
NO. | NO. 


SMR 
CODE 


(3) 


NATIONAL 
STOCK 
NUMBER 


5310-00-950-1310 
5310-00-167-0657 
5310-00-167-0816 
5310-00-045-4007 


5310-00-584-7890 
5310-00-193-7577 


5310-00-543-5060 
5310-00-559-0070 
5310-00-579-0079 


5310-00-855-8120 
6145-00-635-7992 
6145-00-635-4520 
6145-00-635-9388 
6145-00-196-1387 
6145-00-231-6251 
6145-00-237-4598 


6145-00-284-0031 
6145-00-284-0624 
6145-00-284-0627 
6145-00-284-0628 
6145-00-284-0629 
6145-00-284-0630 
6145-00-284-0648 


6145-00-284-0816 
6145-00-284-0839 
6145-00-284-0869 
6145-00-295-0833 
6145-00-295-0834 
6145-00-295-0839 
6145-00-295-1253 
6145-00-295-1255 
6145-00-295-1256 
6145-00-295-1300 
6145-00-542-6821 
6145-00-548-1030 


(4) 


PART 
NUMBER 


MS27183-4 
AN960-3 
AN960-6 
MS35338-41 


MS35338-57 
MS35333-36 


MS35338-39 
MS35333-38 
MS35333-37 


2664 
MWC22-7B1 
MWC22-7U94 
MWC22-7U8 
MWC20-7U4 
MWC22-7U4 
MWC22-7U6 


MWC22-7B6 
MWC22-7U5 
MWC22-7U1 
MWC22-7U3 
MWC22-7U9 
MWC22-7U2 
MWC22-7U90 


MWC22-7U91 
MWC22-7U93 
MWC22-7B9 
MWC20-7U2 
MWC22-7U0 
MWC20-7U5 
MWC22-7U96 
MWC22-7U92 
MWC22-7U95 
MWC22-7U7 
MWC22-7U97 
MWC22-7U98 


TM 9-4931-477-34P 


(6) 
DESCRIPTION 


WASHER, FLAT S, CD-PLTD W/CHROMATE FIN., 0.13 ID, 
0.322 OD, 0.04 THK 

WASHER, FLAT CARB-S, CD-PLTD FIN., 0.109 ID, 0.25 OD, 
0.032 THK 

WASHER, FLAT S, CD-PLTD FIN., 0.149 ID, 3/8 OD, 0.032 
THK 

WASHER, LOCK SPLIT, MED, CARB-S, CD-PLTD FIN., 
0.151 ID, 0.253 OD, 0.037 THK 

WASHER, LOCK 

WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN., 0.112 ID, 0.27 OD, 0.018 THK 

WASHER, LOCK SPLIT, MED, S, CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN., 0.097 ID, 0.175 OD, 0.026 THK 

WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN., 0.176 ID, 0.34 OD, 0.023 THK 

WASHER, LOCK INT-TEETH, S, CD-PLTD W/CHROMATE 
FIN., 0.15 ID, 0.295 OD, 0.021 THK 

WASHER, SHOULDER 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL INS, COP., TND FIN., NO. 22 AWG 
STRANDED W/7 STRANDS NO. 30 AWG, BLU, TYPE 
MWC22-7U6 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL INS, COP., TND FIN., NO. 22 AWG 
STRANDED W/7 STRANDS NO. 30 AWG, WHT W/BLK TR, 
TYPE MWC22-7U90 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL 

WIRE, ELECTRICAL INS, COP., TND FIN., NO. 22 AWG 
STRANDED W/7 STRANDS NO. 30 AWG, WHT W/GY TR, 
TYPE MWC22-7U98 
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TM 9-4931-477-34P 
SECTION Ill. NSN, REFERENCE NUMBER INDEX 


NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 
National Stock Number Cross-Referenced to Figure and Item Number 


NATIONAL FIGURE ITEM NATIONAL FIGURE ITEM 
STOCK NUMBER NO. NO. STOCK NUMBER NO. NO. 
5920-00-010-6652 1 77 6145-00-284-0629 1 415 
5310-00-045-4007 1 377 6145-00-284-0630 1 417 
5940-00-050-2308 1 339 6145-00-284-0648 1 419 
5910-00-051-8892 1 57 6145-00-284-0816 1 421 
5961-00-054-0046 1 367 6145-00-284-0839 1 423 
5305-00-059-4544 1 259 6145-00-284-0869 1 425 
5305-00-059-4550 1 257 6145-00-295-(B33 1 427 
5905-00-061-2089 1 225 6145-00-295-0834 1 429 
5910-00-068-3887 1 45 6145-00-295-0839 1 431 
5305-00-068-5276 1 251 6145-00-295-1253 1 433 
5305-00-068-5411 1 253 6145-00-295-1255 1 435 
5905-00-068-6962 1 239 6145-00-295-1256 1 437 
5940-00-079-1575 1 333 6145-00-295-1300 1 439 
5905-00-087-9123 1 231 5930-00-296-9061 1 325 
5905-00-104-8348 1 111 5905-00-337-7155 1 211 
5905-00-104-8357 1 113 5905-00-369-6916 1 195 
5905-00-104-8358 1 115 5905-00-400-4528 1 197 
5905-00-105-7764 1 117 5905-00-405-8260 1 187 
5905-00-105-7765 1 119 5910-00-409-3682 1 61 
5905-00-105-7768 1 121 5905-00-435-6374 1 199 
5905-00-106-1278 1 123 5910-00-440-2028 1 9 
5905-00-106-3666 1 125 5340-00-476-5157 1 105 
5905-00-106-9344 1 127 5340-00-476-5175 1 103 
5905-00-106-9356 1 129 5905-00-485-4545 1 201 
5905-00-110-0388 1 131 5940-00-500-8717 1 99 
5905-00-110-7620 1 133 5820-00-509-1073 1 89 
5905-00-110-7622 1 135 5310-00-515-8058 1 369 
5905-00-111-4727 1 137 6145-00-542-6821 1 441 
5905-00-111-4734 1 139 5310-00-543-5060 1 383 
5905-00-111-4738 1 141 6145-00-548-1030 1 443 
5905-00-111-4750 1 143 5940-00-549-9037 1 101 
5905-00-114-0711 1 145 5905-00-556-3350 1 237 
5905-00-114-5339 1 147 5910-00-556-9433 1 13 
5905-00-114-5343 1 149 5310-00-559-0070 1 385 
5905-00-115-3560 1 151 5961-00-574- 2082 1 3 
5905-00-116-8555 1 153 5310-00-579-0079 1 387 
5905-00-116-8556 1 155 5310-00-584-7890 1 379 
5905-00-118-4559 1 157 6145-00-606-8237 1 Tà 
5905-00-119-3503 1 159 5935-00-615-6361 1 65 
5905-00-119-3504 1 161 6145-00-635-4520 1 393 
5905-00-119-3505 1 163 6145-00-635-7992 1 391 
5905-00-120-9154 1 165 6145-00-635-9388 1 395 
5905-00-121-9861 1 167 5950-00-648-4643 1 345 
5905-00-121-9919 1 169 5935-00-666-4543 1 67 
5905-00-121-9932 1 171 5355-00-680-1357 1 87 
5905-00- 126-6683 1 173 5940-00-681-8184 1 337 
5905-00-131-9729 1 175 5905-00-682-0202 1 213 
5905-00-135-3973 1 177 5905-00-682-0214 1 215 
5905-00-141-0717 1 179 5940-00-686-8930 1 331 
5905-00-141-0743 1 181 5910-00-725-1994 1 41 
5905-00-141-0744 1 183 5961-00-752-0174 1 349 
5905-00-141-1130 1 185 5905-00-752-3790 1 219 
5940-00-156-7196 1 341 5961-00-752-6115 1 303 
5310-00-167-0657 1 373 5340-00-753-3456 1 323 
5310-00-167-0816 1 375 5970-00-755-4297 1 83 
5961-00-170-4430 1 295 5905-00-764-3239 1 235 
5905-00-175-8511 1 203 5340-00-782-8737 1 63 
5940-00-178-0174 1 329 5961-00-791-3705 1 355 
5905-00-189-2454 1 209 5910-00-809-8090 1 27 
5940-00-192-9962 1 335 5961-00-810-6556 1 309 
5310-00-193-7577 1 381 5340-00-818-5682 1 5 
5905-00-194-8498 1 223 5935-00-818-6867 1 71 
5905-00-195-5524 1 189 5910-00-823-1436 1 25 
6145-00-196-1387 1 399 5910-00-827-1209 1 29 
5905-00-196-6702 1 221 5910-00-827-1211 1 31 
5940-00-204-9158 1 343 5910-00-827-1218 1 33 
6145-00-231-6251 1 401 5910-00-839-0375 1 15 
5905-00-235-3534 1 191 5910-00-843-0354 1 35 
6145-00-237-4598 1 403 5910-00-843-0708 d 53 
5905-00-244-6934 1 193 5905-00-850-2716 1 229 
5910-00-247-2075 1 11 5910-00-852-3880 1 59 
5910-00-256-3771 1 47 5910-00-852-4039 1 39 
5905-00-270-1906 1 205 5310-00-855-8120 1 389 
5940-00-271-4622 1 327 5961-00-856-6156 1 307 
5920-00-280-5038 1 79 5910-00-864-8423 1 17 
5920-00-280-8342 1 75 5961-00-866-0476 1 311 
6145-00-284-0031 1 405 5961-00-879-2474 1 299 
6145-00-284-0624 1 409 5961-00-883-5306 1 297 
6145-00-284-0627 1 411 5961-00-883-8906 1 301 
6145-00-284-0628 1 413 5305-00-889-2997 1 255 


TM 9-4931-477-34P 
NATIONAL STOCK NUMBER AND PART NUMBER INDEX 


National Stock Number Cross-Referenced to Figure and Item Number - Continued 


NATIONAL FIGURE ITEM NATIONAL FIGURE ITEM 
STOCK NUMBER NO. NO. STOCK NUMBER NO. NO. 
5305-00-889-2998 1 261 5905-00-957-4811 1 207 
5305-00-889-2999 1 263 5305-00-957-6644 1 273 
5305-00-889-3000 1 265 5905-00-957-8631 1 217 
5305-00-889-3001 1 267 5305-00-958-5453 1 275 
5305-00-889-3002 1 269 5305-00-958-5483 1 277 
5305-00-889-3116 1 271 5305-00-959-2689 1 279 
5910-00-889-9964 1 49 5935-00-968-4881 1 73 
5961-00-890-0662 1 347 5905-00-975-1146 1 107 
5961-00-891-8478 1 305 5305-00-978-9348 1 249 
5961-00-892-0919 1 313 5305-00-978-9369 1 247 
5961-00-892-1009 1 315 5305-00-978-9385 1 245 
5961-00-892-3361 1 317 5305-00-984-4983 1 281 
5935-00-892-9035 1 69 5305-00-984-4984 1 283 
5910-00-902-0335 1 43 5305-00-984-4988 1 285 
5961-00-902-1177 1 353 5305-00-984-4989 1 287 
5961-00-905-9394 1 351 5305-00-984-4992 1 289 
5961-00-930-5325 1 359 5305-00-984-6191 1 291 
5961-00-930-5326 1 361 5305-00-984-6223 1 293 
5905-00-933-8848 1 227 5910-00-985-2689 1 21 
5310-00-934-9738 1 91 5910-00-985-4376 1 19 
5310-00-934-9739 1 93 5910-00-986-7470 1 23 
5310-00-934-9747 1 95 5305-00-988-7603 1 241 
5310-00-934-9757 1 97 5305-00-988-7616 1 243 
5961-00-943-9203 1 363 5910-00-989-6427 1 37 
5910-00-943-9353 1 55 5910-00-989-9550 1 51 
5961-00-947-8263 1 365 5961-00-990-3049 1 319 
5310-00-950-1310 1 371 5905-00-993-7406 1 233 
5905-00-950-3442 1 109 5961-00-995-2986 1 321 
5920-00-952-9029 1 81 5961-00-998-1534 1 357 

Part Number Cross-Referenced to Figure and Item Number 

PART FIG. ITEM PART FIG. ITEM 
NUMBER FSCM NO. NO. NUMBER FSCM NO. NO. 
AN960-3 88044 1 373 MS35206-226 96906 1 281 
AN960-6 88044 1 375 MS35206-227 96906 1 283 
AN960-8 88044 1 369 MS35206-228 96906 1 285 
ARSOOLR1 73138 1 231 MS35206-229 96906 1 287 
CE11C560F 81349 1 11 MS35206-230 96906 1 265 
CLU5011 44655 1 229 MS35206-231 96906 1 267 
CM04FD101G03 81349 1 45 MS35206-232 96906 1 289 
CM05CD100D03 81349 1 43 MS35206-236 96906 1 293 
CM05FD301G03 81349 1 37 MS35206-242 96906 1 269 
CM15FD221G03 81349 1 41 MS35206-243 96906 1 291 
DM15F501G 84171 1 39 MS35333-36 96906 1 381 
FHN26W 81349 1 81 MS35333-37 96906 1 387 
F02A250V3A 81349 1 77 MS35333-38 96906 1 385 
FO2A250V1A 81349 1 75 MS35338-39 96906 1 383 
F03B250V1-2AS 81349 1 79 MS35338-41 96906 1 377 
F13X 81095 1 345 MS35338-57 96906 1 379 
H1061 87930 1 73 MS35431-3 96906 1 339 
JAN1N3016B 81349 1 301 MS35431-8 96906 1 337 
JAN1N3028B 81349 1 299 MS35649-222 96906 1 91 
JAN1N3031B 81349 1 313 MS35649-242 96906 1 93 
JAN1N750A 81349 1 317 MS35649-262 96906 1 95 
JAN1N935B 81349 1 319 MS35649-282 96906 1 97 
JAN1N964B 81349 1 303 MS77072-1 96906 1 343 
JAN1N995M 81349 1 321 MS77072-2 96906 1 341 
JAN2N1711 81349 1 367 MS91528-1F2B 96906 1 87 
JAN2N2608 81349 1 363 MWC20-7U2 81349 1 427 
K02-16-10SN 71468 1 67 MWC20-7U4 81349 1 399 
MS16995-27 96906 1 241 MWC20-7U5 81349 1 431 
MS16995-3 96906 1 253 MWC22-7B1 81349 1 391 
MS16995-52 96906 1 243 MWC22-7B6 81349 1 405 
MS16995-9 96906 4 251 MWC22-7B9 81349 1 425 
MS16997-20 96906 1 249 MWC22-7U0 81349 1 429 
MS16997-31 96906 1 247 MWC22-7U1 81349 1 411 
MS16997-62 96906 1 245 MWC22-7U2 81349 1 417 
MS25281R2 96906 1 323 MWC22-7U3 81349 1 413 
MS27183-4 96906 1 371 MWC22-7U4 81349 1 401 
MS35190-220 96906 1 273 MWC22-7U5 81349 1 409 
MS35190-221 96906 1 277 MWC22-7U6 81349 1 403 
MS35190-227 96906 1 259 MWC22-7U7 81349 1 439 
MS35190-235 96906 1 257 MWC22-7U8 81349 1 395 
MS35190-236 96906 1 275 MWC22-7U9 81349 1 415 
MS35191-279 96906 1 279 MWC22-7U90 81349 1 419 
MS35206-213 96906 1 271 MWC22-7U91 81349 1 421 
MS35206-215 96906 1 255 MWC22-7U92 81349 1 435 
MS35206-216 96906 1 261 MWC22-7U93 81349 1 423 
MS35206-217 96906 1 263 MWC22-7U94 81349 1 393 


3-2 


NUMBER 


MWC22-7U95 
MWC22-7U96 
MWC22-7U97 
MWC22-7U98 
M1-102E 
M1-105E 
M1-205D 
M1-224 
M2-205E 
NAS1397P4N 
NLW50-10 
PC02E8-4P 
P8292ZN 
RCR07G102JS 


RC 
RC 
RC 
RC 
RC 


R07G103JS 
R07G104JS 
RO7G106JS 
RO7G123JS 
R07G124JS 


RCR07G153JS 
RCR07G154JS 
RCR07G182JS 
RCR07G183JS 


RC 


RO7G203JS 


RCR07G221JS 


RC 


R07G222JS 


RCR07G223JS 


RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 
RC 


R07G224JS 
R07G271JS 
R07G272JS 
R07G273JS 
R07G301JS 
RO7G302JS 
RO7G332JS 
RO7G333JS 
RO7G334JS 
R07G391JS 
R07G392JS 
R07G471JS 
R07G472JS 
R07G473JS 
R07G561JS 
RO7G562JS 
RO7G682JS 
RO7G683JS 
RO7G684JS 
RO7G822JS 
RO7G823JS 
RO7G824JS 


RCR20G101JS 


RC 
RC 


R20G152JS 
R20G272JS 


RCR20G332JS 


RC 
RC 
RC 
RC 
RC 


R20G470JS 
R32G102JS 
R32G122JS 
R32G681JS 
R42G471JS 


RC42GF182J 


RG 


RNC60K1004FS 
RNC60K36R5FS 
RNC65H3321FS 
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FSCM 


81349 
81349 
81349 
81349 
99515 
99515 
99515 
99515 
99515 
80205 
14655 
06840 
00656 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
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ITEM 
NO. 


PART 
NUMBER 


RNC65H4991FS 
RNC65H5111FS 
RNC65K3652FS 
RN60D12R1F 
RN65C1002F 
RN65C3322F 
RN65D3650F 
RN70C3920F 
RVANAYSD103A 
RW67V680 
RW69V510 
TE1105 
TE1163 
TE1164 
TE1201 
TE1204 
TVL1230 
TVL1434 
TVL1725 
UG657AU 
VS247 
1N1591A 
1N2071 
1N2992RB 
1N34A 

1N457 
1N963B 
10007230 
10212032 
11065337-009 
11155233 
1551A 
2N2646 
2N2668 
2N3565 
2N3568 
2N3702 
2N4172 
2N443 
2N4888 
2WFP10 

2013 

2664 
30D256G025DB4 
30D505G025BA4 
3015A 
3067P1-102 
3067P1-103 
332-14-08-042 
40250V1 

4623 
5129-029 
6PSD80 
8096688 
81024GB 
81757 72 

8352 

8434 

8499701 

861 

866 

9157823 
9951898 
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81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
81349 
80183 
56289 
56289 
80183 
56289 
56289 
56289 
56289 
80058 
83003 
80131 
81483 
81349 
80131 
81349 
01295 
18876 
18876 
18876 
18876 
71785 
80131 
80131 
49956 
07263 
80131 
04713 
80131 
80131 
56289 
71785 
83330 
56289 
56289 
81692 
80294 
80294 
71785 
02735 
44655 
05869 
56289 
18876 
04009 
18876 
83330 
83330 
18876 
83330 
83330 
18876 
18876 
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